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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
ODDZIAL LABORATORYJNY

BADAN POZOSTALOSCI PESTYCYDOW

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 tel. 22 620-90-01 w. 677, 6?§

Data sporzadzenia
sprawozdania z badan:
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URZAH sraif

»

me—lel 5 and 2001 2
HKT..9052.1.03930.2021 e / z . =)
| (gl | 229
ot | WPEYNELO, |
N2 " "
S SPRAWOZDANIEZ BADAN POZOSTALOSCI

o)

i

ey

™
”411,,“,\\\\“

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

AB 537

PESTYCYDOW NR BP/3914/P/2021

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Radomiu,
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom

Probke pobral/dostarczyt: przedstawiciel PSSE
Data przyjecia prébki do badan: 28.09.2021

Nr laboratoryjny probki: BP/3914/P/2021

Data wykonania badan: 29.09 - 05.10.2021

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzezeh
Probka do czasu rozpoczecia badan przechowywana byta w obnizonej temperaturze

Opis prébki (zgodnie z protokotem pobrania dostarczonym przez klienta):

Nr zlecenia/protokotu: NPP.670.804.2021
Nr prébki: oznakowanie probki przez probkobioree ZL 04192/2021 / 4/2
Nazwa prébki: probka wody przeznaczonej do spozycia z wodociagu publicznego
Cel badania: probka nadzorowa - obszar regulowany przepisami prawa
Data pobrania: 27.09.2021
Miejsce i punkt pobrania: Studzienka Wodomierzowa naprzeciw posesji Laski 77, gm. Pionki

Wyniki badan prébki nr: BP/3914/P/2021

L.p. Oznaczany zwigzek Wynik LOQ par:‘;?:::;fzna Jednostka
Metodyka PB/PBP-02, wydanie 5 z dnia 03.12.2020

1. |Badane pestycydy <LOQ Tabela 1 0,10%* ne/l

2. Suma pestycyddw - - 0,50 pg/l

* Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegdlnego pestycydu. Dla aldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartosé p

e Warto$¢ parametryczna - najwyzsze dop

Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294

e Suma pestycydéw — suma poszczegGlnych pestycydoéw wykrytych i ozna

* LOQ - granica oznaczenia iloSciowego zastosowanej metody badar
® <LOQ - nie wykryto pestycydu na poziomie réwnym lub wyzszym od LOQ

wi Ltadle Sunfiume-Epoemiclogrez:

domiu

¢-501 Radom, ul. gen. Leopolds Okulickiege S 1
L5 345-15-%4; fax 48 333-20-2=

Za zgodnos
z oryginaler

arametryczna wynosi (,03 pg/l.

uszczalne stezenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

czonych iloSciowo zgodnie z rozporzadzeniem jw.

2021 -1- 0

)

S o

Osoba autoryzujgca:

starszy as yyj)né/
Braul

mgr Renata Brafiska

Wyniki badar odnosza sie wytacznie do otrzymanej probki.
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Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodei.
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PANST‘&NOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU

& tel: 483451589 & radom@psse.waw.pi s Ul. Gen Leopolda Okulickiego 9d, 26-601 Radom

Radom, dnia 11.10.2021r.

HKN.447.0W.376.2021.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki, ul. Zwyciestwa 6A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badan probki wody numer BP/3914/P/2021 z 6.10.2021r.
pobranej w punkcie zgodnosci tj. studzienka wodomierzowa naprzeciw posesji Laski 77
gm. Pionki w dniu 27.09.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatnosé

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametréw zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 . poz. 2294).
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