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Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu,
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom

Probke pobral/dostarczyt: przedstawiciel PSSE
Data przyjecia prébki do badan: 17.08.2021

Nr laboratoryjny prébki: BP/3130/P/2021

Data wykonania badan: 18 - 25.08.2021

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzezefi
Prébka do czasu rozpoczecia badan przechowywana byta w obnizonej temperaturze

Opis prébki (zgodnie z protokotem pobrania dostarczonym przez klienta):

Nr zlecenia/protokotu: NPP.670.640.2021

Nr probki: oznakowanie probki przez prébkobiorce ZL 03345/2021 /3/4

Nazwa probki: prébka wody przeznaczonej do spozycia z wodociagu publicznego
Cel badania: prébka nadzorowa - obszar regulowany przepisami prawa

Data pobrania: 16.08.2021
Miejsce i punkt pobrania: Miren 24, gm. Pionki, studzienka wodomierzwa obok posesji Miren 24

Wyniki badan prébki nr: BP/3130/P/2021

L.p. Oznaczany zwigzek ' Wynik LOQ par:::;t:;zzna Jednostka
Metodyka PB/PBP-02, wydanie 5 z dnia 03.12.2020

i |Badane pestycydy <LOQ Tabela 1 0,10% pe/l

2, ‘ Suma pestycydéw - - 0,50 ng/l

* Warto$¢ stosuje si¢ do kazdego poszezegblnego pestycydu. Dla aldryny, epoksydu heptachloru warto$¢ parametryczna wynosi 0,03 pg/l..

s Wartos¢ parametryczna - najwyzsze dopuszczalne stgzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r.
Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294 :

* Suma pestycyd6w — suma poszczegdlnych pestycydsw wykrytych i oznaczonych ilosciowo zgodnie z rozporzadzeniem j.w.

* LOQ - granica oznaczenia iloSciowego zastosowanej metody badan

* <LOQ - nie wykryto pestycydu na poziomie réwnym lub wyzszym od LOQ Osoby antor iaca:
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Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catodci.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda OkKkulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
048 345-15-94, fax 048 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dnia 15.09.2021r.

HKN.447.0W.322.2021.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwyciestwa 6A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badan prébki wody numer BP/3130/P/2021 2 25.08.2021r. pobrane;j
w punkcie zgodnosei tj. studzienka wodomierzowa obok posesji Miren 24 gm. Pionki w dniu
16.08.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatnosé¢

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametrow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakogci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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